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Propozycja wstępnych ustawień kalkulatora 
bolusa systemu Accu-Chek Combo
The proposal of initial bolus calculator settings in Accu-Chek Combo system
STRESZCZENIE
Kalkulator bolusa (KB) jest jedną z najważniejszych 
opcji współczesnych pomp insulinowych. Ułatwia za-
równo okołoposiłkowe, jak i korekcyjne dawkowanie 
insuliny. Funkcja KB poprawia kontrolę metaboliczną 
pacjenta. Czyni leczenie bezpieczniejszym, ogranicza 
liczbę hipoglikemii. W niniejszym artykule autorzy 
proponują wstępne ustawienia kalkulatora bolusa 
w systemie Accu-Chek Combo. Oczywiście ustawienia 
te powinny ulegać każdorazowo weryfikacji klinicznej.
Słowa kluczowe: cukrzyca, pompa insulinowa, 
kalkulator bolusa
Funkcja kalkulatora bolusa (KB) jest jedną z naj-
ważniejszych opcji nowoczesnych osobistych pomp 
insulinowych (OPI), która umożliwia optymalizację 
terapii cukrzycy [1–5].
Z punktu widzenia pacjenta, użytkownika OPI, 
funkcja KB ułatwia precyzyjne obliczanie właściwej 
wielkości bolusa posiłkowego i/lub korekcyjnego, 
opierając się na ilości wyliczonej przez urządzenie ak-
tywnej insuliny. Korzystanie z tej opcji umożliwia lepszą 
kontrolę wyrównania metabolicznego, a także wpływa 
na bezpieczeństwo terapii poprzez zmniejszenie ryzyka 
hipoglikemii [2, 3, 6–13]. 
Dla lekarza KB jest cennym narzędziem umożli-
wiającym dokładną analizę działań terapeutycznych 
podejmowanych przez chorego [2, 3, 8]. 
Osobista pompa insulinowa Accu-Chek Com-
bo posiada nowoczesny system kalkulatora bolusa 
umożliwiający daleko posuniętą indywidualizację jego 
ustawień [3, 5, 6, 8]. Właściwe wykorzystanie funkcji KB 
jest możliwe z uwzględnieniem następujących zasad:
 — opcję KB należy zaprogramować i uruchomić 
u pacjenta wraz z pierwszym podłączeniem OPI;
 — pacjent musi być wyraźnie poinformowany o tym, 
że początkowe, empiryczne ustawienia KB mogą 
się okazać dla niego nieoptymalne;
 — pierwsza weryfikacja poprawności ustawień KB 
powinna nastąpić w niedługim czasie po urucho-
mieniu tej funkcji (optymalnie w ciągu pierwszych 
1–2 tygodni po podłączeniu OPI). Dopiero po 
analizie danych z osobistej pompy insulinowej 
i ewentualnej modyfikacji wstępnych ustawień 
sugestie pochodzące z KB mogą być dla pacjenta 
wiarygodną podstawą do każdorazowego podej-
mowania decyzji o okołoposiłkowej/korekcyjnej 
dawce insuliny [1, 3, 6]. 
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Pacjent musi być poinformowany, że w określonych 
sytuacjach klinicznych może się nie zgodzić z dawką 
insuliny proponowaną przez KB i ją zmienić.
Analiza zapisu pracy pompy i informacji pocho-
dzących z glukometru powinna opierać się na odczycie 
danych z urządzeń za pomocą dedykowanego progra-
mu komputerowego. 
Należy podkreślić, że ustawienia kalkulatora bolusa 
w poszczególnych OPI opierają się na różnych, swoi-
stych dla danego producenta algorytmach. Dlatego 
każdorazowo przy zmianie OPI ustawienia kalkulatora 
bolusa muszą podlegać reewaluacji na podstawie 
algorytmu zastosowanego w nowym dla pacjenta 
urządzeniu. 
W tabeli 1 przedstawiono propozycję wstępnych 
ustawień opcji kalkulatora bolusa w osobistej pompie 
insulinowej Accu-Chek Combo. Zalecenia te mogą 
stanowić punkt wyjścia do wdrożenia funkcji KB. 
Nie należy jednak traktować poniższych propozycji 
doktrynalnie, mogą one bowiem ulegać modyfikacji 
w uzasadnionych sytuacjach klinicznych. 
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Tabela 1. Propozycje ustawień kalkulatora bolusa w systemie Accu-Chek Combo
Parametr (dostępny zakres)1 Jednostki Ustawienia osobiste 
1–6 lat 7–11 lat 12–18 lat2 Dorośli Kobiety  
ciężarne
Pożądany zakres glikemii
Dolna wartość (50–140) mg/dl 80–100 80–100 80–100 80–100 60
Górna wartość (100–300) mg/dl 100–130 100–130 100–120 100–120 120
Jednostka węglowodanowa 
(G, BE = 12 g, KE = 10 g= WW,  
CC = 15 g)
KE (WW) KE (WW) KE (WW) KE (WW) KE (WW)
Przelicznik insulina (j.)/1 WW (0,1–24) j./WW Reguła 400 Reguła 400 Reguła 400 Reguła 400 Reguła 400
Wrażliwość na insulinę — o ile 1 j.  
obniża glikemię (insulina: 0,1–50;  
glikemia: 1–999)
Reguła 1800 Reguła 1800 Reguła 1800 Reguła 1800 Reguła 1800
Limity ostrzegawcze
Hiper-(wysoka)glikemia (180–350) mg/dl 250 250 250 250 180
Hipo-(niska)glikemia (50–90) mg/dl 60 60 50 50 50
Opcje zaleceń kalkulatora
Wzrost po posiłku (50–200) mg/dl 80 80 50 50 50
Limit przekąski (0–2,4 WW) KE (WW) 0,5–1,0 1,0–1,5 2 2 2
Czas działania insuliny (1,5–8 godzin) h 3 h 3 h 3 h 3–5 h3 3–4 h3
Czas wyrównania (od 45 min do czasu  
działania)
h 1,5 h 1,5 h 1 h 1 h 45 min–1 h4
Stan zdrowia 
Ćwiczenie 1 % Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Odejmij 20 Odejmij 20
Ćwiczenie 2 % Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Odejmij 50 Odejmij 50
Stres % Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Dodaj 20 Dodaj 20
Choroba5 % Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Od +20  
do +50
Od +20  
do +50
Przedmiesiączkowy % – Indywidualnie Indywidualnie Dodaj 20 –
Przypomnienie przy wysokiej glikemii Godziny Po 1 h Po 1 h Po 1 h Po 1 h Po 1 h
Przypomnienie przy niskiej glikemii Minuty Po 15 min Po 15 min Po 15 min Po 15 min Po 15 min
1Definicje funkcji KB są przedstawione w instrukcji 
2Ustawienia parametrów można zastosować jak u dorosłych
3W zależności od wielkości bolusa, 3 h < 10 j., 4 h < 10–20 j., 5 h > 20 j.
4W zależności od trymestru ciąży
5Wyłączenie chorób przewodu pokarmowego
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